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Attention : Lors de l'installation du protocole, saisir impérativement les données
du protocole VIDAS® PTC avant de lire les données MLE. (voir paragraphe
"Mode opératoire").

Caution : When installing the protocol, it is imperative to enter the VIDAS® PTC
protocol data before reading the MLE data. (see section "Instructions for use").

Achtung: Bei der Installation des Protokolls mussen die VIDAS® PTC Protokoll-
Daten unbedingt vor dem Einlesen der MLE-Daten eingegeben werden (siehe
Abschnitt ,, Testdurchfihrung®).

Precaucién : Cuando instale el protocolo, es imprescindible introducir los
datos del protocolo VIDAS® PTC antes de leer los datos MLE. (Consulte el
apartado “Modo de empleo”).

Attenzione: Quando si installa il protocollo, & imperativo introdurre i dati del
protocollo VIDAS® PTC prima di leggere i dati MLE (vedere il paragrafo
“‘Procedimento”).

Atencao: Ao instalar o protocolo, introduzir imperativamente os dados do
protocolo VIDAS® PTC antes de ler os dados MLE. (consultar o paragrafo
"Procedimento").

Mpoooxn : Kard tnv eykardotacn Tou TTPWTOKOAAOU, €ival UTTOXPEWTIKO va
eiodyete Ta OESOMEVA TOU TTPWTOKOAAOU VIDAS® PTC PIV TV avAyvwon TwvV
6edopévwyv MLE (avagepBeite otnv TTapdypago "Odnyieg xpnong").

Varning : Vid installation av protokollet ar det absolut nédvandigt att skriva in
VIDAS™ PTC protokolldata innan MLE-datan avlases. (se avsnittet
“Bruksanvisning”).

Forsigtig: Ved installation af protokollen er det absolut ngdvendigt at indtaste
VIDAS protokoldata inden indleesning af MLE-data (se afsnittet
.Brugervejledning”).

Uwaga : Przy instalowaniu protokotu, konieczne jest wprowadzenie danych
protokotu VIDAS® PTC przed odczytem danych MLE. (patrz sekcja "Instrukcja
uzytkowania").

Vigyazat : Amikor a protokollt telepiti, kotelezd a VIDAS® PTC protokoll-
adatokat az MLE adatok leolvasasa el6tt bevinni. (lasd a “Hasznalati utasitas”
szakaszt).

Upozornenie : Pri instalacii protokolu je nutné vlozit data protokolu VIDAS® PTC
(Ciarové koédy na konci pribalového letaku) eSte pred snimanim MLE dat. (vid
odsek ,Navod na pouzitie®).

Upozornéni : Pfi instalaci protokolu je nezbytné nutné vlozit data protokolu
VIDAS™ PTC (Caroveé kody na konci pfibalového letaku) jesté prfed snimanim
MLE dat. (viz sekci ,Navod k pouziti.“).

Ispéjimas : ]diegiant protokolg yra butina jvesti VIDAS® PTC protokolo
duomenis prie§ MLE duomeny nuskaitymg (zidrékite skyriy “Naudojimo
instrukcija”®).

levéribai : Protokola instaléSanas laika obligati nepiecieSams ievadit VIDAS®

PTC protokola datus pirms MLE datu nolasiSanas. (skatit nodalu "LietoSanas
instrukcijas").

Tahelepanu : Protokolli installeerimisel on vaga oluline, et VIDAS® PTC
protokolli andmed sisestatakse enne MLE andmete lugemist. (vt. 16iku
"Kasutusjuhised").
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BHumaHue: [lpu ycTtaHOBKe HOBOro MpOTOKONa aHanv3a AaHHble NMpoToKona
SHUMaHNE

VIDAS™ PTC (wTtpux-kog (bl) B KOHLE WHCTPyKUMM) cneayeT BBOAUTL A0
cunTbiBaHuA AaaHHbIX MLE (cm. n. "TpumeHeHune").

Dikkat : Protokolu yuklerken, MLE verilerini okutmadan once mutlaka VIDAS®
PTC protokol verilerini girmek gereklidir ("Kullanim gekli" bélumune bakiniz).

Advarsel: Nar protokollen skal installeres er det pakrevd & registrere
protokolldata for VIDAS® PTC, for MLE-dataene blir lest. (Se avsnittet
"Bruksanvisning").

Atentie : La instalarea protocolului, este obligatorie introducerea datelor din
protocolul VIDAS® PTC inainte de citirea datelor MLE (a se vedea sectiunea
« Instructiuni de folosire » ).

Upozorenje: Pri instalaciji protokola, neophodno je uneti VIDAS® PTC podatke
protokola pre ocCitavanja MLE podataka (videti odeljak "Uputstva za upotrebu").

BHumaHue: Korato nHctanmparte npoTokona 3agbimkutenHo Tpsabea na BkapaTe
naHHuTe 3a VIDAS® PTC npotokona npeau vyeteHeto Ha MLE paHHu (BuxTe
pasgen ,IHCTpykummn 3a ynotpeba”).



VIDAS / MINI VIDAS

VIDAS PTC : PTH (1-84) PTH 050049 01
UAC: S2
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